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Informations importantes a propos de ce

manuel

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit mo-Vis ! Si vous
voulez en savoir plus sur mo-Vis et ses produits, nous vous
invitons a visiter notre site Web : www.mo-Vis.com.

Avant d’installer ce produit ou de l'utiliser, il est important de
lire les instructions d’installation et d’utilisation et de les
comprendre, surtout les instructions relatives a la sécurité.

Les instructions d’installation guideront 'installateur a travers
les options et les possibilités du produit mo-Vis. Le produit mo-
Vis doit étre réglé a I'aide du logiciel de configuration mo-Vis.

L’objectif principal des instructions d’utilisation consiste a vous
familiariser avec les fonctions et les caractéristiques du produit
mo-Vis et la maniere de 'utiliser au mieux. Ces instructions
contiennent également des informations importantes en
matiere de sécurité et d’entretien, ainsi que des descriptions sur
les probléemes pouvant survenir au cours de |'utilisation.

Veuillez toujours conserver les instructions d’utilisation avec
votre fauteuil roulant, car vous pouvez en avoir besoin a tout
instant pour des raisons d’utilisation, de sécurité et d’entretien.

Toutes les informations, photos, illustrations et spécifications
sont basées sur les informations disponibles au moment de
I'impression. Les photos et illustrations présentes dans ces
instructions sont des exemples représentatifs qui ne sont pas
destinés a étre des représentations exactes des différentes
pieces du produit.

Nous nous réservons le droit de modifier le produit sans
notification préalable.

Commande de documentation

Vous pouvez télécharger des copies supplémentaires de ce
manuel d’installation et d’utilisation sur le site Web de mo-Vis :
WWW.Mmo-vis.com.
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Assistance, mise au rebut et pieces de

rechange

Assistance technique

En cas de problémes techniques, nous vous conseillons de
prendre contact avec votre revendeur.

Si le revendeur n’est pas disponible ou si vous ne savez pas de
qui il s’agit, veuillez contacter mo-Vis bvba par e-mail a I'adresse
support@mo-vis.com ou par téléphone au +32 9 335 28 60.

Veuillez toujours mentionner le numéro de série de I'appareil
lors de tout contact avec mo-Vis, afin d’étre certain de recevoir
les informations correctes.

Pieces de rechange et accessoires

Les pieces de rechange et les accessoires doivent étre
commandés par le revendeur aupres de mo-Vis bvba.

Mise au rebut et recyclage

Veuillez vous conformer aux réglementations locales en matiére
de mise au rebut.

Veuillez éliminer les éléments électroniques obsoléetes de
maniere responsable en conformité avec les réglementations
locales en matiéere de recyclage.
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mo-Vis bvba garantit que le Multi Swing est dépourvu de tout
défaut matériel et de fabrication pour une période de deux (2)
ans a condition de l"utiliser de maniere appropriée, avec soin et
en effectuant I’entretien nécessaire.

Les garanties couvrent uniguement les pieces et s’appliquent
uniquement a 'acquisition initiale aupres d’un revendeur mo-
Vis agréé.

Début de la période de garantie

Toute garantie débute a la date de la premiere livraison du
produit au client.

Réparation et remplacement

Pour les services sous garantie, nous vous conseillons de
prendre contact avec le revendeur aupres duquel vous avez
acheté le produit. En cas de défaut matériel ou de fabrication, le
revendeur doit obtenir un numéro d’autorisation de retour (RA)
de la part de mo-Vis et le produit doit ensuite étre renvoyé a un
centre de services désigné par mo-Vis. mo-Vis effectuera la
réparation ou effectuera, a sa discrétion, le remplacement du
produit couvert par la garantie.

Exclusion et limitations de recours

Les garanties expresses stipulées dans cet accord remplacent
toutes les autres garanties de qualité marchande ou d’usage
conforme. mo-Vis ne peut en aucun cas étre tenu responsable
de tout dommage direct, indirect, accidentel ou conséquent
résultant de tout défaut de ce produit. Les pieces soumises a
une « usure normale » (par exemple les coussins, boules de
joystick, batteries, etc.) ne sont pas couvertes par la garantie,
sauf en matiere de défauts matériels ou de fabrication.

Modifications

Nul n’est autorisé a modifier, étendre ou lever les garanties de
mo-Vis.

Annulation des garanties

Les garanties ci-dessus dépendent de l'installation, de
I"utilisation, de I'entretien et du soin apporté au produit. La




garantie est annulée si le produit a été installé ou utilisé de
maniere incorrecte ou si une réparation a été effectuée ou une
piece remplacée par une autre personne que mo-Vis ou un
revendeur agréé. Le bloc moteur Multi Swing est considéré
comme une piéce ne nécessitant pas d’entretien.

L’ajout d’équipements ou de fonctionnalités non fabriqués ou
recommandés par mo-Vis peut affecter la fonction prévue du
produit, rendant ainsi la garantie caduque.

Compr éhension des principes

Le professionnel des soins de santé (installateur agréé) est
responsable de la bonne compréhension de I'utilisation prévue
de I'’équipement mo-Vis, des spécifications et de la configuration
des programmes. Mo-Vis ne peut étre tenu responsable de tout
dommage causé par une installation ou une utilisation
incorrecte du produit. Une mauvaise utilisation, manipulation
ou un stockage incorrects ne sont pas couverts par la garantie.

Multi Swing manuel 7



Mesures de sécurité

Généralités
Le Multi Swing est destiné a étre installé sur la prise 24 V d’un
fauteuil roulant électronique.

Une mauvaise utilisation ou installation peut causer des
blessures a l'usager et endommager le fauteuil roulant ou tout
autre bien.

Afin de réduire ces risques, vous devez lire attentivement ce
mode d’emploi en accordant une attention particuliere aux
mesures de sécurité et aux textes d’avertissement.

Toute utilisation non autorisée du produit peut augmenter les
risques d’accident. Suivez les recommandations de ce manuel a
la lettre afin de prévenir tout accident lors de I"utilisation.

Le bloc moteur Multi Swing est une piece ne nécessitant pas
d’entretien.

En cas de doutes lors de modifications ou de réglages, contactez
toujours un technicien agréé.

Etiqguettes d’ avertissement

Ce manuel contient les étiquettes d’avertissement suivantes,
destinées a attirer |'attention sur des situations pouvant causer
des probléemes indésirables, comme des blessures corporelles ou
des dommages au fauteuil roulant.

& ‘ Soyez prudent lorsque vous voyez ce symbole. \

Soyez trés prudent lorsque vous voyez ce symbole. Si vous ne
respectez pas les avertissements, il peut en résulter des
blessures corporelles ou un endommagement des biens.

ATTENTION
Responsabilité limitée

>




motAa yQSald ydzZftSYSyd NBaLRyal of
ou des dommages pouvant résulter du wrespectpar
f QdzGAf Aal 6§SdzNJ 2dz RQF dziNBa [ISNA2
avertissements et instructions repris dans ce manuel.

é ATTENTION

Exigence€CEM
[ S& O2YLRAalyda St SOGNRYAI dz
électronique et de ses options peuvent étre affectés par des
champs électromagnétiques externes (par exemple des
téléphones moblles) De méme, les composants electronlques
RQdzy ¥l dziSdzAf NBdzA I yd Sd RS asSa
ROQSYSGHGUNBS RSa OKIYLA SftSOUNRYI 3
f QSY OANR Y Y SYS wémpla ceNapRsystemmeso LI NJ S
RQFfIFINYS RIFIya £Sa SYiINBLNAR&aSa0 D
Les valeurs limites de compatibilité électromagnétique (CEM)
pour les fauteuils roulants électroniques sont définies dans |les
V2NX¥Sa KIFENX¥2yAasSSa RS £tQ! 9% RAN
dispositifsmédicaux.

Le Multi Swing est conforme a ces valeurs limites.

é AVERTISSEMENT

Assemblage

Up
Qx
P
@)

\*FJ

Le Multi Swing doit uniqguement étre installé ou réglé par un
technicien agréé ou par une personne ayant les compétenages
requises pour exécuter les réglages de fagofessionnelle.
Entretien et service

OFFSOGdzST dzyAljdzSYSy (i tSa | OGA DA
spécifiées dans ce manuel. Elles sont suffisantes si vous vous
conformez aux exigences définies dans ce manuel pour
effectuer une action spécifique. Tauttre service, modificatio
ou intervention sur le Multi Swing doit étre effectué par un
technicien agréé ou par une personne ayant les compétenages
requises pour executer les réglages de facon professionnelle. En
cas de doute, contactez un technicien agra@noVis.

—

Utilisez uniquement des pieces de rechange approuvées ou
recommandées par m¥is. Tout autre usage peut engendrer
des modifications pouvant détériorer la fonctionnalité et la
sécurité du produit. La garantie pourrait également devenir
caduque.
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ATTENTION

Test
Apres toute modification du bras physique ou tout réglage ¢

fauteuil roulant inoccupé.

AssureZd 2 dza |j dzQl dzOdzy S LJ NI A S 2
fauteuil roulant ni aucune psonne ne puisse étre bloqué pat
les mouvements du bras.

parametres du moteur, testez toujours le Multi Swing avec le

10
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Conception et fonction du Multi Swing

Objectif

Le Multi Swing est un bras de support motorisé polyvalent qui
peut étre monté sur un fauteuil roulant électronique. Grace a ce
bras, des appareils tels qu’un joystick au menton peuvent étre
positionnés pour la motricité et, en cas de besoin, le bras peut
se déplacer vers le haut ou latéralement par simple pression
d’un contacteur.

Généralités
Le Multi Swing est attaché a I'arriére du dossier du fauteuil
roulant a I'aide d’une noix universelle Q2M (comprise dans le

kit). La noix universelle Q2M est également disponible en tant
gue produit séparé.

9 Grace aux différents éléments d’installation inclus, le bloc
moteur et le bras du Multi Swing peuvent étre positionnés de
facon optimale pour chaque utilisateur.

9 Grace au logiciel de configuration mo-Vis, les mouvements de
I’appareil, la vitesse et les méthodes d’activation peuvent
étre modifiés pour chaque situation.

9 Le Multi Swing fonctionne avec tout contacteur muni d’une
prise mini jack (stéréo ou mono). Les prises jack d’entrée et
de sortie peuvent étre configurées par ordinateur. Par
exemple, un contacteur d’entrée peut étre configuré pour
exécuter jusqu’a trois fonctions différentes.

Versions disponibles

9 Multi Swing (P001-60) : pour installation a droite du fauteuil
roulant).

I Kit Multi Swing (P001-62) : pour installation a droite du
fauteuil roulant, kit de montage mo-Vis Multi Swing inclus.

i Bras de support Multi Swing GAUCHE en option — bras
uniquement (M001-10) : si le Multi Swing doit étre installé a
gauche du fauteuil roulant, le bras gauche doit étre
commandé séparément, en plus du Multi Swing (kit).
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Pack Multi Swing

Un pack Multi Swing se compose des éléments suivants :

Description du produit

Code du
produit

g Bloc moteur Multi Swing P0O01-50
' Raccord en T Multi Swing MO001-12
Ensemble d’interconnexion | M001-13
entre le bras de support
Multi Swing et la tige
Bras de support Multi Swing | M001-01
droit (pour les packs PO01-60
et P001-62)
0 Tige en C Multi Swing MO001-02
/\/ Tige en S Multi Swing MO001-03
Cable de traction Multi MO001-14
Swing

[EY
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Description du produit Code du

produit
' Butée Multi Swing MO001-15
Manuel Multi Swing avec D-P001-50-70
Etiquette de numéro de
série

Kit de montage Multi Swing
Le kit de montage Multi Swing est inclus dans le kit PO01-62.

Le kit de montage Multi Swing ou ses différents éléments
peuvent étre commandés séparément.

Description du produit Code du
produit

Noix universelle Q2M MO007-01

Support Multi Swing Q2M MO004-10
(vis de montage incl.)

Plague de support MO004-11
« Dogbone » coulissante
Q2M (200 mm)

Plague de support MO004-12
d’extension « Dogbone »
droite Q2M Q2M (vis de
montage incl.)
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Description du produit Code du
produit

Plaque de support MO004-13
d’extension « Dogbone » a
angle droit Q2M Q2M (vis de
montage incl.)

Installation complete

Vous trouverez ci-dessous une illustration du montage complet
d’un bras de support Multi Swing avec le kit de montage Multi

Swing.

Détails du bloc moteur Multi Swing

Les raccords du bloc moteur Multi Swing sont dotés de
protections afin d’éviter toute pénétration de poussiére ou
d’humidité lors de I'utilisation.

A\

! gl yid RQAYASNBN) dzy O2yySOl
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Veuillez toujours laisser les caches en place lorsque les prises ne
sort pas utilisées.

Commande de pieces de rechange

Les pieces de rechange et les accessoires doivent étre
commandés par le revendeur aupres de mo-Vis bvba.

Indiquez toujours le code et la description des produits a
commander.

Le mouvement, la vitesse, I'angle et la connexion du Multi Swing
sont entierement ajustables a I'aide du logiciel de configuration
mo-Vis.

Téléchargement du logiciel

9 Vous pouvez télécharger le logiciel sur le site Web de mo-
Vis : www.mo-vis.com.

9 Pour obtenir plus de détails sur 'installation et I'utilisation du
logiciel, nous vous conseillons de consulter le manuel du
logiciel de configuration mo-Vis (compris dans le pack de
téléchargement du logiciel).

Profils utilisateurs

En fonction de votre profil (utilisateur, accompagnateur,
revendeur, OEM), vous serez en mesure de configurer un certain
nombre de parametres du Multi Swing.

Multi Swing manuel 15
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9 Aucun mot de passe n’est requis pour le profil utilisateur.

I Un mot de passe est requis pour I'accompagnateur, le
revendeur et 'OEM.

Les différents composants du Multi Swing peuvent étre installés
de différentes facons, permettant un placement flexible pour
tous les utilisateurs.

Installation a droite ou agauche

Par défaut, le Multi Swing est installé a droite du fauteuil
roulant. Pour une installation a gauche, le bras gauche doit étre
commandé séparément.

i Utilisez le Multi Swing (P001-60) ou le kit Multi Swing (P001-
62) pour une installation a droite du fauteuil roulant.

9 Pour une installation a gauche du fauteuil roulant,
commandez le bras gauche séparément : bras de support
Multi Swing GAUCHE en option - bras uniquement (M001-
10).

Installation par défaut du bloc moteur Multi Swing

Par défaut, le Multi Swing est installé pour un mouvement
latéral du bras.

Pour que le bras de support Multi Swing puisse effectuer un
mouvement vers le haut, inclinez le bloc moteur Multi Swing et
n’installez pas la plaque de support d’extension « Dogbone » a
angle droit Q2M.

Utilisez les différentes plaques « Dogbone » pour monter le bloc
moteur Multi Swing dans la position qui convient a I'utilisateur.

Position du bras de support Multi Swing

Le raccord en T est utilisé pour brancher le bras de support
Multi Swing sur le bloc moteur Multi Swing. Pour attacher
I’appareil au bras de support Multi Swing, utilisez la tige en S ou
la tige en C.

Options de branchement

Le Multi Swing est commandé par tout type de contacteur et
peut étre configuré de différentes facons.
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Les prises jack d’entrée et de sortie sont de type stéréo,
permettant une utilisation a double canal. Vous pouvez ainsi
brancher deux contacteurs (prise jack d’entrée) ou activer deux
sorties (prise jack de sortie).

Pour utiliser les deux canaux, vous devez utiliser un cable
répartiteur.

& [ 2NBR1lj dzS @2dza AyaSNBI  Svoast O1 Y2
j dzQl dzOdzyS F2y OQliA2yylFftAGS yQF Si

AYAUGALESYSyd Si | deStdaylisé Qe sigi
O2y GAydz Sad Sygzes (Fyd |dz
supprime).

Options de fonctionnement

Il existe trois modes de fonctionnement et ils peuvent étre
activés par les deux canaux d’entrée.

Vous pouvez configurer les modes de fonctionnement a l'aide
du logiciel de configuration mo-Vis.

I Mode de fonctionnement normal

- Une action par canal : actionner le bras ou activer une
sortie.

91 Double action combinée, deux actions par canal

Pour I'activer : placez la « prise jack male de sortie » sur
« Sortie temporisée »

- Appuyez brievement : activation de I'’embout de sortie.
- Appuyez longuement : fonctionnement du bras.
9 Triple action combinée, trois actions par canal

Pour l'activer : placez la « prise jack male de sortie » sur
« Sortie temporisée »

- Appuyez brievement une seule fois (simple pression) :
activation de 'embout de sortie.

- Appuyez brievement deux fois (double pression) :
activation de la bague de sortie.

- Appuyez longuement : fonctionnement du bras.

Sécurité de manipulation

Grace au logiciel de configuration mo-Vis, vous pouvez
configurer une sortie a activer lorsque le bras est en position
d’origine.
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Lorsque le Multi Swing est en mode veille et que le bras es
déplacé manuellement (bien que ceci ne soit pas consgillé), i
peut se passer 5 a Hg@condes avant que la sortie ne réagisse a
la nouvelle position du bras.
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Instructions d’installation

Technicien agréé
Seul un technicien agréé peut installer le Multi Swing.

Outils

Utilisez une clé Allen pour installer le kit de montage Multi
Swing et le Multi Swing.

A ATTENTION

Utilisez les outils adéquats pour installer le Multi Swing et le
NEIfSNIP [ QdziAfAal A2y RQ2dziAf &
f QF LI NBAf &

ﬁ ATTENTION

Ne serrez pas trop les vis.

Pland " i nst al | ati on

Etablissez un plan d’installation avant de procéder a
I"installation. En fonction des besoins de |'utilisateur, des
dimensions réelles du fauteuil roulant et de la taille I'utilisateur,
ce plan doit indiquer les éléments suivants :

i Lemplacement auquel chaque élément du Multi Swing doit
étre monté.

i La maniére dont le Multi Swing doit fonctionner.

9 Les parametres du bloc moteur Multi Swing.

Etiquette de numéro de série

L’étiquette supplémentaire de numéro de série (comprise dans
le pack) doit étre collée au dos de ce manuel.

[ Sa NY OO2NRa R2AQSYid siNB FAES

Pour installer le bloc moteur Multi Swing, procédez comme suit
(selon votre plan d’installation) :
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1. Placez la noix universelle Q2M a gauche ou a droite du
fauteuil roulant et serrez-la convenablement.

2. Insérez la plaque de support « Dogbone » coulissante Q2M

dans la noix universelle et fixez-la.

3. Placez la plaque de support d’extension « Dogbone » a angle

droit Q2M sur la plague de support « Dogbone » coulissante

Q2M et fixez-la.

- Ne montez pas la plaque de support d’extension
« Dogbone » a angle droit Q2M si le bras doit se déplacer
vers le haut. Nous vous conseillons d’utiliser au moins une
plague de support d’extension « Dogbone » droite Q2M a
la place.

- Sil'utilisateur est géné par le mouvement vers le haut,
montez le bloc moteur Multi Swing plus haut.

- D’autres configurations sont possibles en fonction de
I'installation.

- Encas de besoin, des éléments de montage
supplémentaires peuvent étre commandés aupres de mo-
Vis.
4. Placez le bloc moteur Multi Swing et le support Multi Swing
et fixez-les.

Les branchements doivent se faire en bas (position par défaut)
ou dans la partie inférieure (position inclinée).

5. Branchez le cable d’alimentation XLR sur une connexion a
fusible (max. 12 A) sur la batterie du fauteuil roulant et fixez
le cable d’alimentation XLR sur le fauteuil roulant a I'aide de
sangles ou de fixations.

Pour éviter tout mouvemermopiné, ne branchez pas le cabl
RQFEAYSYdFraAz2y -~ [ w adzNJ f I |
aucune autre source électrique lorsque vous installez et réglez
le bloc moteur Multi Swing ou le bras de support Multi Swing.

Assurez-vous que le bloc moteur Multi Swing est correctement
installé avant de démarrer 'installation du bras de support Multi
Swing.

20
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ATTENTION

bS OKIy3aST LI a YIydzsSttSyYySy
Swing ou du raccord en T lorsque le bloc moteur Multi Swing
ed connecté. Le positionnement et le fonctionnement du bloc
moteur Multi Swing pourraient étre endommageés.

ATTENTION
[ S& NI} OO2NRA& R2AQOSyld sGNB FAESa
Utilisez uniquement les vis fournies dans le pack.

t QF

| =

Pour installer le bras, procédez comme suit, selon votre plan
d’installation :

1. Connectez le raccord en T au bloc moteur Multi Swing.
2. Insérez le bras de support Multi Swing dans le raccord en T.

[ SA& OA& RS LINBaairzy R2AQSYy(
Séd SOUA2YyYST fQSYLX | OSYSyi S OA
T. Les vis doivent étre placées de fagon a ne pas pénétrer dans

les gaines du cable du bras.

3. Placez la tige en C ou la tige en S pour attacher I'appareil.

4. En cas de besoin, coupez une partie du tube du bras (derriére
le raccord en T).
Veillez a conserver un certain jeu de tube afin de pouvoir
faire des réglages.

Lorsque vous coupez lebe, ébarbez toujours la partie coupé
I TAY RQSOAGSNI G2dziS o6f SaadzNB 2 d:

5. Utilisez le cable de traction pour insérer le cable de
branchement de I'appareil dans le bras.
Le cable de branchement entre par la tige en Cou la tigeen S
et ressort du bras juste aprées le raccord en T.

6. Placez I'appareil sur la tige en C ou la tige en S et fixez-le bien.

[ S LI2AR& YI EAYdzY RS urfe tidtandeltdeNS A
65cm du point de pivot du branchement du bloc moteur Mullti
Swing.

7. Attachez correctement tous les cables et fixez-les.
8. Montez la butée.
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Apres l'installation du bloc moteur Multi Swing et du bras de
support Multi Swing, testez le positionnement et les
mouvements du bras.

AVERTISSEMENT
OFTSOGdz2ST RQIFIO62NR S GSad @SSO

ATTENTION

Utilisez toujours un branchement a fusiblel®A max. sur la
batterie du fauteuil roulant.

=

. Branchez le bloc moteur Multi Swing a la batterie du fauteuil
roulant a I'aide du cable XLR.

. Connectez un contacteur a I'’entrée de direction du bloc
moteur Multi Swing.

Mettez en marche le fauteuil roulant.

N

= w

Appuyez sur le contacteur.

Par défaut, les parametres définis pour le bloc moteur Multi
Swing sont les suivants : ouvrir/fermer le bras, temporaire (le
bras se déplace tant que le contacteur est enfoncé, une
nouvelle pression change la direction du mouvement).

. Vérifiez les éléments suivants :

Ui

- Est-ce que le bras se déplace conformément aux réglages
par défaut ?

- Est-ce que le bras peut se déplacer librement sans géner
un élément ou un cable du fauteuil roulant ?

- Est-ce que le bras peut se déplacer sans géner la personne
assise dans le fauteuil roulant ?

- Est-ce que tous les cables présentent un certain jeu tout
en étant correctement attachés ?

(o)}

. En cas de besoin, ajustez la position du bras et du bloc
moteur Multi Swing et poursuivez les tests jusqu’a
I’obtention d’un fonctionnement optimal et sécurisé.

Eteignez le fauteuil roulant et déconnectez le bloc moteur Multi
{ogAy3d RS I &2dz2NOS RQIFIEAYSYOl GA
involontaire.

7. Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées.
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Le mouvement, la vitesse, I'angle et la connexion du Multi Swing

sont entiérement ajustables a I'aide du logiciel de configuration

mo-Vis.

i Ce logiciel doit étre installé sur un ordinateur et prét a étre
utilisé.

i Enfonction de votre profil (utilisateur, accompagnateur,

revendeur, OEM), vous serez en mesure de modifier un
certain nombre de parametres.

Pour définir les mouvements au cours de la procédure
d’installation, nous vous recommandons d’avoir au moins le
profil revendeur.

Configuration des parametres
Pour configurer les parametres, veuillez procéder comme suit :

1. Branchez le bloc moteur Multi Swing sur I'ordinateur a l'aide
d’un cable USB-mini USB.

2. Configurez les parametres a I'aide du logiciel.
3. Chargez la configuration.
4. Testez la configuration et effectuez les réglages nécessaires.

Parametres

Veuillez vous référer a Parametres pour obtenir une liste de tous
les parametres.
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Premiere utilisation

Assistance du revendeur

Lors de la premiére utilisation par I'acquéreur, la présence du
revendeur ou du technicien de service est recommandée afin
d’expliquer les différentes possibilités a I'utilisateur et/ou a son
accompagnateur.

En cas de besoin, le revendeur peut effectuer les réglages
finaux.

Test par | > utilisateur

Il est important que le client maftrise parfaitement I'installation,
I"utilisation et tout ce qui peut étre réglé en vue d’optimiser son
expérience.

En tant que revendeur, procédez comme suit :

1. Expliquez et montrez au client comment vous avez effectué
I'installation et développez le fonctionnement de chaque
(nouveau) contacteur.

2. Donnez la possibilité a 'utilisateur de tester toutes les
positions du bloc moteur et du bras de support Multi Swing :
- Est-ce que le bras se déplace conformément aux

réglages ?

- Est-ce que le bras peut se déplacer librement sans géner
la personne assise dans le fauteuil roulant ?

- Est-ce que le placement du bras et des contacteurs est
optimal pour l'utilisateur dans toutes les positions
disponibles ?

3. En cas de besoin, ajustez le Multi Swing et poursuivez les
tests jusqu’a I'obtention d’une position et d’'un
fonctionnement optimaux.

4. Expliguez au client les problemes susceptibles d’apparaitre et
la maniere d’y remédier (voir le chapitre « Dépannage »).
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Utilisation du Multi Swing

Le Multi Swing doit étre utilisé tel qu’installé par le revendeur,
conformément aux instructions d’installation reprises dans ce
manuel.

Les conditions d’utilisation prévues sont communiquées par le
revendeur ou le technicien de service a I'utilisateur et/ou a
I’accompagnateur lors de la premiere utilisation.

Si les conditions d’utilisation changent de maniére significative,
veuillez contacter votre revendeur ou un technicien agréé afin
d’éviter toute usure excessive ou tout dommage involontaire.

AVERTISSEMENT
[ S FIAG RS Y2RAFTASNI € Sa LI NI YSQ
ou lefauteuil roulant, voire entrainer des blessures corporelles.

ATTENTION
Modifiez uniguement les parametres lorsque le fauteuil roulant
est inoccupé.

ATTENTION
Testez uniquement les nouveaux réglages lorsque le fauteul
roulant est inoccupé.

> P

>

En tant qu’utilisateur ou accompagnateur, vous pouvez
effectuer un nombre limité de réglages sans recourir au logiciel
de configuration mo-Vis.

Bien que le nombre de parametres que vous pouvez modifier en
tant qu’utilisateur ou accompagnateur soit limité, nous vous
recommandons de ne modifier que les parameétres que vous
maitrisez totalement.

9 Pour obtenir la liste des parametres, consultez le chapitre
Parametres.

Ul
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Ci-dessous, vous trouverez une liste des problemes susceptibles
d’apparaitre, accompagnés de leur cause probable et leur

solution.

Probleme Cause probable

Le bras ne bouge
pas

Absence
d’alimentation

Solution

- Vérifiez que les cables
d’alimentation sont
toujours branchés

- Vérifiez le niveau de la
batterie

- Mauvaise
connexion avec le
contacteur

- Contacteur ou
cablage défectueux

- Vérifiez que le cable du
contacteur est toujours
bien branché a la borne
correspondante

- Branchez un autre
contacteur

- Remplacez le cablage

L’appareil monté est
trop lourd

Démontez I'appareil

Le bras continue a
bouger

- Mauvaise
connexion avec le
contacteur

- Contacteur ou
cablage défectueux

- Débranchez le contacteur
et rebranchez-le

- Débranchez le cable
d’alimentation et
rebranchez-le

- Branchez un autre
contacteur

- Remplacez le cablage

Le bras ne se
déplace pas
completement

Le mouvement du
bras est entravé

Dégagez la trajectoire du
bras

L’appareil monté est
trop lourd

Démontez I'appareil

Mauvais réglage des
parametres

Modifiez les réglages

Si le probléme persiste apres intervention, veuillez contacter
votre revendeur local ou le technicien de service de mo-Vis pour
résoudre le probléme.
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Fault Reason Required action
CPU Error RAM CPU consistency check failed. Replace PCB
CPU Error FLASH CPU consistency check failed. Replace PCB
CPU Error EEPROM CPU consistency check failed. Replace PCB

Run Error Scheduler

Firmware consistency check failed.

Update Software or Replace PCB

Code Error Framework

Firmware consistency check failed.

Update Software or Replace PCB

Code Error Application

Firmware consistency check failed.

Update Software or Replace PCB

MSP Command Corrupt

Corrupt command was received.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong, try again.

MSP Command Unknown

Unknown command was received.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.

MSP Sub Command
Unknown

Unknown Sub Command was received.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.

MSP Argument Invalid

Invalid argument received.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.

MSP Device Not Ready

Device as not ready to receive an MSP
command.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.

MSP Device Wrong State

The device is not able to receive a
command in the current device state.

Connection with the PC (Configurator program)
went wrong. Update Firmware or update
Configurator Software. Try again.

PCB Test Failed

Factory test failed.

A fault occurred during factory testing.

Assembly Test Failed

Factory test failed.

A fault occurred during factory testing.

Field Test Failed

Field test failed (Calibration).

A fault occurred during field testing (Calibration).

Test Flag Check

One or more test flags not set.

Redo tests and/or replace PCB.

Driver Error

The PWM driver signals a problem.

Check motor and mechanics. Replace PCB.

Motor Stalled

Motor is not moving while it should be
moving.

Check motor, potentiometer and mechanics and/or
replace PCB.

Multi Swing manuel
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Nettoyage

Nettoyez régulierement (chague mois) ou selon les besoins tous
les éléments du Multi Swing.

i Enlevez la poussiere et la saleté a I'aide d’un chiffon humide.

i Utilisez uniqguement des produits de nettoyage désinfectants
non-agressifs.

bQAYYSNHSIT LIa €S o0t20 Y205dzNJ a
Y Q k8l pds de grandes quantités de liquide.

Vérification mensuelle
Chaque mois ou lorsque cela s’avere nécessaire, vérifiez que :

i Tous les écrous et vis sont toujours bien serrés.
i Le cablage n’est pas endommagé.
9 Aucun des éléments ne présente une usure excessive.

Entretien du bloc moteur Multi Swing

Le Multi Swing ne nécessite aucun entretien. Dans des
conditions normales d’utilisation, le bloc moteur Multi Swing et
les différents éléments ne nécessitent aucun entretien
supplémentaire.

b QI LJJpds ledzrifiants supplémentaires aux élément
mobiles du bloc moteur Multi Swing.
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Parametres

I
Réglage

Grace au logiciel de configuration mo-Vis, vous pouvez modifier

les parametres du Multi Swing. En fonction de votre profil
(utilisateur, accompagnateur, revendeur, OEM), vous serez en
mesure de modifier un certain nombre de parameétres.

Description Parametres
Ouverture - L’angle d’ouverture du bras. Par 180°
d’angle - Arrét automatique du mouvement | défaut
lorsque I'angle est atteint. Min. 1°
Max. 274°
Etapes |1
Emplacement | . Montage a droite - A droite (par
de montage - Montage a gauche défaut)
- A gauche
Direction de - Montage horizontal : le bras se - Horizontal (par
montage déplace de gauche a droite. défaut)
- Montage vertical : le bras se - Vertical

déplace de haut en bas.

Fonctionnement normal

Le contacteur entraine une action directe. Il peut s’agir d’un
mouvement du bras ou de I'activation d’une sortie.

Double acton combinée

Le contacteur est utilisé pour contréler une sortie et le
déplacement du bras.

Lorsque le contacteur est enfoncé brievement, I’'embout de
sortie est fermé pour une durée déterminée réglable (voir
parameétres).

Multi Swing manuel
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En cas de pression prolongée sur le contacteur, le bras est
actionné. En fonction des réglages du bras, celui-ci se déplace
tant que le contacteur est enfoncé ou va jusqu’au bout.

Triple action combinée

Le contacteur est utilisé pour controler les deux sorties et le
déplacement du bras.

Lorsque le contacteur est enfoncé brievement (simple pression),
I’embout de sortie est fermé pour une durée déterminée
réglable (voir parameétres).

Lorsque le contacteur est enfoncé brievement deux fois (double
pression), la bague de sortie est fermée pour une durée
déterminée réglable (voir parametres).

En cas de pression prolongée sur le contacteur, le bras est
actionné. En fonction des réglages du bras, celui-ci se déplace
tant que le contacteur est enfoncé ou va jusqu’au bout.

N’oubliez pas de placer la « prise jack male de sortie » et la

« bague de sortie » sur « Sortie temporisée ». Dans le cas
contraire, les sorties ne fonctionnent pas. Ceci afin d’éviter que
les sorties utilisées pour la sécurité de conduite ne perdent
leur fonction.

Action de | " embout de | a pr
Utilisez cette action lorsqu’un contacteur est branché sur

I’embout du jack d’entrée (lorsqu’aucun répartiteur n’est utilisé)
et un jack mono ou contacteur standard avec jack mono.

Parametre ‘ Réglage ‘
Combined Double Deux actions sont exécutées avec le
Action (Double méme contacteur.

action combinée)

Combined Triple Trois actions sont exécutées avec le
Action (Triple action | méme contacteur.
combinée)




Parameétre
Open/Close arm
(default)
(Ouvrir/fermer le
bras (par défaut))

‘ Réglage ‘
Le bras s’ouvre/se ferme, la direction
change.

Open arm (Ouvrir le
bras)

Le bras s’ouvre.

Close arm (Fermer
le bras)

Le bras se ferme.

Operate Output Tip
(Activer 'embout de
sortie)

L’embout de la prise jack de sortie est
actionné.

Operate Output
Ring (Activer la
bague de sortie)

La bague de la prise jack de sortie est
actionnée.

No Action (Aucune
action)

Rien ne se passe.

Action de la bague de la prise jack

Utilisez cette action lorsque le contacteur est branché sur la
bague du jack d’entrée (utilisez un cable répartiteur pour
accéder a la bague du jack).

Parametre

Combined Double
Action (Double
action combinée)

‘ Réglage ‘
Deux actions sont exécutées avec le
méme contacteur.

Combined Triple
Action (Triple action
combinée)

Trois actions sont exécutées avec le
méme contacteur.

Open/Close arm
(Ouvrir/fermer le
bras)

Le bras s’ouvre/se ferme, la direction
change.

Open arm (Ouvrir le
bras)

Le bras s’ouvre.

Close arm(Fermer le
bras)

Le bras se ferme.

Operate Output Tip
(Activer 'embout de
sortie)

L’embout de la prise jack de sortie est
actionné.
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Parametre
Operate Output
Ring (Activer la
bague de sortie)

‘ Réglage
La bague de la prise jack de sortie est
actionnée.

No Action
(default)(Aucune

action (par défaut))

Rien ne se passe.

Mode moteur

Parametre Réglage

Move arm
Momentary
(default) (Déplacer
le bras
temporairement
(par défaut))

Le bras se déplace tant que le contacteur
est enfoncé.

Move arm to End
(Déplacer le bras
jusqu’au bout)

Le bras se déplace jusqu’au bout, méme
lorsque le contacteur est relaché. Pour
arréter le bras, appuyez a nouveau sur le
contacteur.

Mode embout de sortie

Parametre

Output Momentary
(Sortie temporaire)

‘ Réglage
La sortie est fermée tant que le
contacteur est enfoncé.

Output Timed
(default) (Sortie
temporisée (par
défaut))

La sortie est fermée pour une durée
déterminée (voir « Délai de fermeture de
sortie »)

Output Switched
(Sortie commutée)

- La sortie fonctionne comme
contacteur.

- Appuyez sur le contacteur pour
ouvrir/fermer.

- On parle également dans ce cas de
« fonctionnement en bascule ».

Output Drive Close
(Fermeture de la
sortie motrice)

La sortie est fermée lorsque la motricité
est autorisée (liée au parametre Angle
d’origine).

Output Drive Open
(Ouverture de la
sortie motrice)

La sortie est ouverte lorsque la motricité
est autorisée.
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Parametre

Output Close (Sortie
fermée)

‘ Réglage
La sortie est toujours fermée.

Output Open (Sortie
ouverte)

La sortie est toujours ouverte.

Mode bague de sortie

Parametre

Output Momentary
(Sortie temporaire)

‘ Réglage
La sortie est fermée tant que le
contacteur est enfoncé.

Output Timed
(default) (Sortie
temporisée (par
défaut))

La sortie est fermée pour une durée
déterminée (voir « Délai de fermeture de
sortie »)

Output Switched
(Sortie commutée)

- La sortie fonctionne comme
contacteur.

- Appuyez sur le contacteur pour
ouvrir/fermer.

- On parle également dans ce cas de
« fonctionnement en bascule ».

Output Drive Close
(Fermeture de la
sortie motrice)

La sortie est fermée lorsque la motricité
est autorisée.

Output Drive Open
(Ouverture de la
sortie motrice)

La sortie est ouverte lorsque la motricité
est autorisée.

Output Close (Sortie
fermée)

La sortie est toujours fermée.

Output Open (Sortie
ouverte)

La sortie est toujours ouverte.

Description

Parametres

Délai de - Le délai de stabilisation est le Par 50 ms
stabilisation temps nécessaire pendant lequel | défaut
de la prise il faut appuyer en continu sur le Min. 10 ms
jack d’entrée contacteur avant qu’une action

ait liew. Max. 2 500 ms

- Utilisez cette action pour éviter | Etapes | 10
des actions multiples en cas de
tremblement.

Multi Swing manuel
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Réglage Description Parametres

Temporisatio |- Uniquement en combinaison Par 500 ms
n de I'action avec une action double/triple défaut

de la prise combin€e. Min. | 100 ms
jack d’entrée | . Regle la temporisation. Le

contacteur doit étre enfoncé Max. 5000 ms

(une ou deux fois selon le mode | Etapes | 10
d’entrée) pour permettre
I’activation.

- En cas de pression prolongée sur
le contacteur, le bras est

actionné.
Délai de - Temps pendant lequel la sortie Par 200 ms
fermeture de est fermée si elle est réglée sur défaut
sortie « Sortie temporisée ». Min. 20 ms
Max. 5000 ms
Etapes |10
Angle - Lorsque le bras est proche de sa | Par 5°
d’origine position d’origine (butée défaut
mécanique) : permet de Min 5o
configurer la sortie afin
Max. 30°

d’indiquer la position du bras.

- Ce réglage est utilisé, par Etapes |1
exemple, pour éviter le
déplacement lorsque le bras
n’est pas en position de
conduite.

- Voir également « Mode embout
de sortie » et « Mode bague de
sortie ».

Il est possible que les valeurs des réglages par défdessbu
| soient différentes suite a des optimisations du produit.
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Réglage Description

Parametres

Vitesse - Permet de régler la vitesse Par 80 %
nominale du nominale. défaut
bras - Augmentez cette valeur Min. 60 %
uniquement pour des charges
légeres. Max. 100 %
- Sivous augmentez cette Etapes |1
vitesse, il est possible que la
limite actuelle soit atteinte trop
rapidement.
Vitesse de - Permet de régler la vitesse de | Par 45 %
départ du départ/fin. défaut
bras - Diminuez cette valeur Min. 30 %
uniguement pour des charges
légeres. Max. 50 %
_ Sivous diminuez cette vitesse, il | Etapes | 1
est possible que la limite
actuelle soit atteinte au départ.
Secteur - Détermine la distance de Par 15°
d’accélération | déplacement du bras pour défaut
passer de la vitesse minimalea [ ;i 10°
la vitesse maximale et
inversement. Max. 50°
- Plus I'angle est petit, plus Etapes |1
I’accélération/décélération sera
grande.
- Diminuez cette valeur
uniguement pour des charges
légéres.
Courantala - Limite de courant du moteura | Par 575 mA
vitesse la vitesse nominale défaut
nominale - Une augmentation excessive de | nin. 100 mA
cette valeur peut entrainer
I"activation de I'accouplement a Max. 3 500 mA
glissement. Etapes |5
Courantala |- Limite de courant du moteur au | Par 325 mA
vitesse de départ. défaut
départ Min. | 50 mA
Max. 2 500 mA
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Description Parametres

- Une augmentation excessive de | Etapes |5
cette valeur peut entrainer
I'activation inutile de
I"accouplement coulissant.

Courantala - Limite de courant du moteura | Par 200 mA
butée la butée. défaut
- Une augmentation excessive de | pin. 50 mA

cette valeur peut entrainer
I’activation inutile de
I’accouplement coulissant. Ftapes |5

Max. 2 500 mA

Il est possible que les valeurs des réglages par défaessbu
soient différentes suite a des optimisations du produit.

Réglage Description Parametres

Tension du - Tension du moteur utilisée dans | Par 12 000 mV
moteur cette conception. défaut

Min. 5000 mV
Max. 24 000 mV
Etapes | 100

Tension / - Utilisez cette configuration Par 120
compensation | pour régler le moteur et le défaut
du courant pilote MLI. Min. 50

- L’appareil essayera de garder la
vitesse du moteur constante,
quelle que soit la tension Etapes |1
d’alimentation. Ceci dépend
également du réglage du
moteur et du pilote MLI.

Max. 200

Décalage MLI Par 10
défaut
Min. 0
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Réglage Description

Le pilote MLI a un temps de
montée / descente. Le cycle
MLI doit étre augmenté afin de
compenser cet effet.

Cette valeur dépend du pilote
utilisé et ne doit pas étre
modifiée pour une conception
matérielle spécifique.

Parametres

Max.

25

Etapes

1

Facteur
puissance

Utilisez ce réglage pour
augmenter la puissance du
moteur et compenser une perte
de vitesse.

Lorsque la consommation de
courant du moteur augmente,
la vitesse du moteur chute
légerement.

Ne réglez pas la valeur trop
haute. La vitesse ne doit pas
étre maintenue parfaitement
constante. Une valeur trop
élevée peut causer des
oscillations ou la limite de
courant peut étre atteinte trop
rapidement.

Par
défaut

10

Min.

Max.

50

Etapes

Délai de
courant
d’appel

Utilisez ce réglage pour
permettre une augmentation
de courant (en ms) pendant le
moment d’appel de courant
afin d’éviter I'activation de Ia
limite de courant.

Lorsque le moteur démarre, un
courant élevé est utilisé
pendant un court laps de
temps : il s’agit de 'appel de
courant.

Par
défaut

150 ms

Min.

100 ms

Max.

1 000 ms

Etapes

10

Courant
d’appel de
surintensité

Par
défaut

150 %

Min.

100 %
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Réglage Description Parametres

- Utilisez ce réglage pour Max. 250 %
permettre une augmentation
de courant (en %) pendant le Etapes | 10

moment d’appel de courant
afin d’éviter 'activation de la
limite de courant.

- Lorsque le moteur démarre, un
courant élevé est utilisé
pendant un court laps de
temps : il s'agit de I'appel de

courant.
Délai de - Lorsque I’axe principal ne Par 5000 ms
décrochage tourne pas pendant un temps défaut

déterminé, le systeme présume Min. 100 ms

que le moteur a calé et il n’est
donc plus alimenté.

Max. 10 000 ms

Etapes | 100
Angle de Lorsque I'axe principal se déplace | Par 1°
décrochage au-dela de I'angle défini, le défaut
compteur de décrochage est Min 1°
remis a zéro.
Max. 10°
Etapes |1
Délai de Le délai de stabilisation est le Par 50 ms
stabilisation | temps pendant lequel le défaut
d'u conltacteur contfa\cteur doit étre ferm? en ‘ Min. 10 ms
d’entrée continu avant qu’une butée soit
détectée. Max. 2 500 ms
Il peut étre utilisé pour Etapes | 10

compenser les vibrations du
contacteur lorsque le matériel est
équipé de contacteurs de fin de
course.
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Données techniques

Description et code du produit

9 Multi Swing (P001-60)
9 Kit Multi Swing (P001-62)

i Bras de support Multi Swing GAUCHE en option - bras
uniquement (M001-10)

Connecteurs de | "1 nterface

9 Prise d’entrée jack stéréo 3,5 mm
1 Prise de sortie jack stéréo 3,5 mm
1 Mini USB

Couple maximal du bras
3,25 Nm (500 g de charge a 65 cm du point de pivot)

Minuteur mode veille
120 s

Alimentation
16Vaz26Vv

Durée de mise a jour de la sécurité de la sortie motrice
(en mode veille) 5 s

Consommation d’ énergi e

I Mode veille : 1,56 mA
I Mode actif : avec moteur inactif : 5,2 mA
' Mode actif : avec moteur actif : jusqu’a 1 000 mA
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Date d’installation: . . /.. /. ...

Cachet du revendeur

move with vision

Etiquette de numéro de série
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